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Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52 F’[:A

90'133 Lédi Pn;\s:kll—' Ceptruem
KREDYTALM
Nazwa i adres Laboratorium Dziatu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0.: % i
DZIAL LABORATORYJNY ©sananm
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Lodz v 1:4?

Laboratorium Badania Sciekow w Lodzi

91-133 Lodz, ul. Wierzbowa 52

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-IL-S/0480/2023

Stowarzyszenie Rozwoju Gatkowa Malego

Nazwa i 1 lienta:
azwa i adres klienta Galkéw Maly, ul. Towarowa 23A

95-041 Gatkow Duzy

Identyfikator umowy/zlecenia: ILW.407.131.2023

Przedmiot badania:

‘0bka wody przeznaczonej do spozycie przez ludzi
ligne uzyskane ol Kilewts) probka wody przeznaczonej do spozycie przez ludzi

Probka pobierana przez:

Zleceniod
(dane uzyskane od Klienta) SR
Miejsce pobierania probki: Gatkow Maty, ul. Sportowa 3B
(dane uzyskane od Klienta) studnia glebinowa

Metoda pobierania probki:

/ 80 5667-5 :2 -
(dane uzyskane od Klienta) W PR 130300732017+ 10

Data i godzina pobierania probki:

.06.2023r. godz. 08:1
(dane uzyskane od Klienta) 20.06.2023r. godz. 08:13

Data i godzina dostarczenia probki do

; 20.06.2023r. zodz.08:50
Iaboratorium: -

Stan prébki: prawidlowy

Data rozpoczecia/zakoiczenia badan: |21.06.2023r. / 04.07.2023r,

Data sporzadzenia dokumentu: 05.07.2023r.

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Zewnetrzny dostawca ul. Owocowa §
badan/pobierania probek: 40-158 Katowice

AB 213
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-IL-$/0480/2023
Wartosci
N AN T 1
(_)znlitkg\\-ﬂ(rillu probki:|  Wynik badania +U dopuszczalne
od nadany w
L R —— Mectoda badawcza laboratorium (kod zgodnie z
p- ypar r nadany przez 11/162/23 "F‘;Y'“E'E:”‘;;”i
2 : ozp.Min.Zdr. z
probkobiorce) — (1 dnia 07.12.2017r. (
Dz.U. z 2017r. poz.
typ Jednostka miary] 2294 )
PB-28 wyd. 01 < 0.020
1 |Heksachlorobenzen zdn. 23.08.2012 r. N1 L/l i ’ a) 0.10
+ 3 ’
chromatogralia gazowa (020 =000
PB-28 wyd. 01 < 0,020
2 |Heptachloru epoksyd |z dn. 23.08.2012 . N1 ugll (0,020 £ 0,005)” 0,030
chromatografia gazowa PR AT
PB-28 wyd. 01 < 0.020
3 |Heptachlor zdn. 23.08.2012 r. NI e/l . U'J;J ‘0 N 0,030
+
chromatografia gazowa (0,020 £ 0,004)
PB-28 wyd. 01 < 0.020
4 |Lindan zdn. 23.08.2012 r. NI g/l e 0,10
= (0,020 £ 0,004)™
chromatografia gazowa -
PB-28 wyd. 01 < 0.020
5 |Metoksychlor zdn. 23.08.2012 . NI pesl 5 i 0.10
5 ; :
chromatogratfia gazowa Wl 20008
PB-28 wyd. 01 < 0.020
6 |Alachlor zdn. 23.08.2012 r. NI gl . 021) +’0 5 0,10
chromatogralia gazowa (B020:2.0,004)
PB-28 wyd. 01 < 0.020
7 |Aldryna zdn. 23.08.2012 r. NI pgfl RS 0,030
(0,020 £ 0,005)"
chromatogralia gazowa R
PB-28 wyd. 01 < 0.020
8 |Dieldryna zdn. 23.08.2012r. N1 pgfl 5 0.030
- (0,020  0,005)"
chromatografia gazowa T T
PB-28 wyd. 01
3 do J ) ,
9 |¥ pestyeydow 2 dn. 23.08.2012 1. N1 pgll <0020 0.50

Autoryzowal:

LABORATORYJNEGO

KIEROWNIK DZIALY

/"’fgor Mikinka
fO.07.29273
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-[L-$/0480/2023

Oznakowanic probki:|  Wynik badania =y " |  Wartosci
¢ dopuszczalne
kod nadany w
} Metoda badawcza laboratorium (kod SRR
L|J. Badan)- parametr nadan}-‘ Pricz 11/162/23 wymaganiami
ShloRi . Rozp .Min.Zdr. z
probloBiarg)— () dnia 07.12.2017r. (
\ Dz.U. z 2017, poz.
typ Jednostka miary | 2204 )
. PN-1S0O 9964-1:1994
S0 A f 11,884+ 1,71 200
: [P metoda FAAS : me/ ’ ’
’ PN-EN ISO 15586:2003 < 0,004
2 |Miedz A 5/ 2.0
1edz metoda ETAAS A e (0,004 +0,001) ¥
PN-EN ISO 15586:2005 <20
3 [Chrom og. metoda ETAAS A el (2.0+03)" 50
PN-EN 150 15586:2005 <03
4 |Kad 1 5,0
H metoda ETAAS 4 he/ (03+0,)”
PN-EN ISO 15586:2003 ) < 4.0
liki A 2
S [Nkl metoda ETAAS ne/l (4.0+0,5) " i
i PN-EN [SO 15586:2005 <20
i of
B o metoda ETAAS A uel (2.0+£04)" L
PN-EN ISO 15586:2005 = 0,0010
Sre . A ) 01
7 |Brsbeg metoda ETAAS mg/l (00010 = 0,0003) ® 595
PB-03 wvd 01 data wprow —_
8 |Antymon 25.07.12r NI pefl i 5.0
metoda HGAAS (1,0+0.2)
PN-ISO 9965:2001 metada < 1,0
3¢ NI ) 1
7 |Relen HGAAS kel (1,0£02) ’
PN-EN ISO 11969:1999 < 1,0
10 | Arse ’ / | b 10
el metoda HGAAS NLW he (1L0£0.1)
PN-EN 1483:2007 =10
11 ¢ . N1.W 1] 1,0
Bteé metoda zimnych par ' ne (100"

Objasnienie odnosnikow:
1) Niepewnosé rozszerzona badania / pomiaru (U) przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, wyrazona
w jednostkach miary parametru, nie uwzglednia skladowych wynikajacych z pobierania probek.
a) Granica oznaczalnosci metody zostala wyznaczona eksperymentalnie / okreslona na podstawie wymagan metody badawcze;.
< Wynik / rezultat ponizej zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawcezej / zakresu pomiarowego nieakredytowane)
metody badawczej / granicy oznaczalnosci metody. Wartosé tej wielkodei (wraz z przypisana jej niepewnosécia) podana jest w
nawiasic,
typ: A - metoda badawcza i pobieranic probek objete zakresem akredytlacji PCA Nr AB 1448

N1 - metoda badawcza nieakredytowana, objeta systemem zarzadzania wg PN-EN [SO/IEC 17025:2018-02

W - metoda badawcza opisana w nieaktualnych (wycofanych) wydaniach norm.

Autoryzowal g TARSZY ANALITYK
LAB ORYJINY

Uwagi: ﬁ‘}ﬁ & gaﬁt%
Wyniki / Rezultaty badan 1 zwiazana z nimi niepewnos¢ podane w sprawozdaniu, odnosza si¢ wylacznie do otrzymajej probki,
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, trznsport i czystosc pojemnikow w przypadku probki pobrane i dostarczone] przez
Klienta lub jego przedstawiciela.
Sprawozdanie zawiera 3 strony. Bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy nie moze by¢ powielane inaczej jak w calosci.
Oznaczone w sprawozdaniu wyniki badan uzyskane sa metodami opisanymi w nieaktualnych (wycofanych) wydaniach norm. Wyniki badan
probki o kodzie 11/162/23 prezentowane sa na 3 oddziclnych sprawozdaniach z badan o numerach ZWik-1L-W/0820/2023, ZWik-[L-
$/0480/2023 oraz sprawozdanie laboratorium AB 213,
System jakosci badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonywanych przez Laboratorium Badania Sciekow w Lodzi, ul. Wicrzbowa
52 Zakladu Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. jest zatwicrdzony przez Pafistwowego Powiatowego [nspektora Sanitarnego w zakresie metod
badawczych i parametrow wymienionych w ninigjszym sprawozdaniu (decyzja z dnia 29.12.2022r, znak PPIS.HK.9022.24.88.2022.A8 z
poznieiszvmi zmianami),

Zatwierdzil;

KIEROWNIK DZIALU
LABORATORYJINEGO

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
igor Mikinka

AL 3. 20232



